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Bruksanvisning för luftprovtagning med

1.	 Öppna glasbehållaren och överför adsorbenten i ståltrådscylindern till en diffusiv vit PE-behållare.

2.	 Skruva fast PE-behållaren i den triangulära supportplattan.

3.	 Notera tidpunkt och datum för provtagningsstarten på etiketten och för in denna i plastfickan på 
den triangulära supportplattan. Provtagningen är startad! 
 
Om ett extra absorbentör för blank har beställts: 
Öppna plastförpackningen runt glasröret där absorbenten ligger och placera blanken vid en 
provpunkt under provtagningstiden. Märk glasröret med „blank“ och skicka in det tillsammans med 
proverna. 

4.	 Vid avslutad provtagning, skruva av den vita PE-behållaren från den triangulära supportplattan, för 
sedan över ståltrådscylindern med adsorbent till glasröret och stäng glasbehållaren. Dokumentera 
datum och tid samt temperatur på etiketten som tas ur fickan på den triangulära supportplattan. 
Fäst etiketten på glasbehållaren med adsorbent.

5.	 Skicka prov och eventuell blank till ALS Scandinavia för analys.
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